
รถโมบายสโตรคยูนิต (Siriraj Mobile Stroke Unit) 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ผูปวยมีอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลันภายในระยะเวลาไมเกิน 4 ชั่วโมง และเกิดเหตุในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของรถ Mobile Stroke Unit โรงพยาบาลศิริราช 

2. ผูปวย / ผูเห็นเหตุการณแจงเหตุไดสามชองทางคือ 

2.1 1669 (ศูนยเอราวัณ)  

2.2 แอปพลิเคชั่น EMS 1669 

2.3 สายดวน Mobile Stroke Unit 02 4198888 

3. กรณีผูปวยหรือญาติแจงเหตุผาน โทร 1669 หรือ แอปพลิเคชั่น EMS 1669 

- Emergency medical dispatcher (EMD) คัดกรองผูปวย  

- หากสงสัยวาผูปวยมีอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลันตามเกณฑการรับผูปวย EMD ของศูนย

เอราวัณ โทรแจงหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS- Emergency medical service) ในเขตท่ีดูแล หรือรถ

มูลนิธิรวมกตัญู หรือ ปอเต็กตึ๊ง และโทร.แจงรถ Mobile Stroke Unit โทร. 0909906033 (VPN พยาบาล) 

4. กรณีผูปวยหรือญาติแจงเหตุผานสายดวน Mobile Stroke Unit 02 419 8888 

- EMD ของรถ Mobile Stroke Unit คัดกรองผูปวย 

- หากสงสัยวาผูปวยมีอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลันตามเกณฑการรับผูปวย โทรแจง 1669 ให

แจงหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS- Emergency medical service) ในเขตท่ีดูแล หรือรถมูลนิธิรวมกตัญู 

หรือ ปอเต็กตึ๊ง และรถ Mobile Stroke Unit 

5. รถ EMS / รถมูลนิธิ เขาไปรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ เพ่ือคัดกรองอาการและนําผูปวยมาสงท่ีสถานี

บริการน้ํามัน ปตท.ท่ีไดรับการประสานงานไวแลว 

6. พยาบาลรถ Mobile Stroke Unit โทรแจงศูนยแพทย โทร. 99499 ตาม CT Ambulance Team 

ใหมาท่ีรถภายใน 5 นาที และออกรถไปรับผูปวยจากการนําสงของรถ EMS /มูลนิธิ ท่ีสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ท่ี

นัดหมาย 

7. เคลื่อนยายผูปวยจากรถ EMS / รถมูลนิธิ มายังรถ Mobile Stroke Unit 

8. แพทย ประเมินอาการ ตรวจรางกาย / พยาบาลบันทึกและติดตามสัญญาณชีพ เจาะเลือด POCT 

INR, Glucose และการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง (CT non contrast) รวมถึงใหการชวยเหลือเบื้องตน 

9. สงผลการตรวจของผูปวยใหอาจารยแพทยพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการรักษา ผานระบบ mRAY และ 

VDO conference 

10. ผลการวินิจฉัยจากภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง 

- Non-Stroke ใหเตรียมผูปวยนําสงหนวยตรวจโรคแพทยเวร – ฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลศิริราช 

เพ่ือใหการรักษาตอหรือสงตัวผูปวยกลับตามสิทธิ์ 

- Stroke ใหยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา (rtPA) ได แพทยจะทําการใหยา rtPA บนรถ 

Mobile Stroke Unit จากนั้นจึงนําผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช ท่ีหอผูปวย Acute Stroke Unit 



- Stroke ไมสามารถใหยา rtPA ได ใหนําผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช ท่ีหอผูปวย 

Acute Stroke Unit 

ผูปวยจะไดรับการเฝาระวังอาการ การบันทึกและติดตามสัญญาณชีพตลอดเวลาขณะอยูบนรถ Mobile Stroke 

Unit หากเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉิน หรือมีภาวะหัวใจหยุดเตน ขณะอยูบนรถ Mobile Stroke Unit ทีมบุคลากรจะ

ใหการชวยฟนคืนชีพตามแนวปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ และรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลศิริราชโดยเร็วท่ีสุด 

เกณฑการรับผูปวยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

1. ผูปวยมีอาการเฉียบพลันดังตอไปนี้ 

1.1 หนาและปากเบี้ยว 

1.2 แขนขาออนแรงครึ่งซีก 

1.3 พูดไมชัด / ไมพูด / พูดไมรูเรื่อง 

1.4 ยังรูสึกตัว 

2. ระยะเวลาท่ีเริ่มมีอาการจนถึงเวลาแจงเหตุไมเกิน 4 ชั่วโมง 

3. เกิดเหตุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของรถ Mobile Stroke Unit โรงพยาบาลศิริราช 

 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยรักษาอัมพาตเคล่ือนท่ี (SiCTAmS) 

1. พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ฝงธนบุรี เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตบางแค 

2. พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี อําเภอบางกรวย บางใหญ บางบัวทอง ปากเกร็ด  

3. พ้ืนท่ีรอยตอกับจังหวัดสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 

 

จุดนัดหมายของรถโมบายสโตรคยูนิตเพ่ือรับผูปวยจากรถพยาบาลฉุกเฉินท่ีนําสง 

1. สน.ปตท. บจก. เพชรพระเทพปโตรเลียม 511 ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย4 แขวงบางพรม เขตตลิ่ง

ชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 เบอรติดตอ 091-501-5555 

2. สน.ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก กรุงเทพ-วงแหวนบางแค2 62/5-7 หมู1 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบาง

ละมาด เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 เบอรติดตอ 084-4385724 

3. สน.ปตท.สาขาบรมราชชนนี ขาเขา 302/1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170 เบอรติดตอ 

090-197-1604 คุณหนิง ผจก.สน. 092-387-2002  

4. สน.ปตท.ราชพฤกษ ตลิ่งชัน 45/2 ถ.ราชพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  

5. สน.ปตท.พระราม 2 44/44 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 

062-5942736 

 

 



หนาท่ีของหนวยรักษาอัมพาตเคล่ือนท่ี 

หนวยรักษาอัมพาตเคลื่อนท่ี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนหนวยปฏิบัติการแพทยระดับสูง 

(Advanced Life Support, ALS) มีหนาท่ีหลัก คือ  

1. ใหบริการตรวจรักษาและวินิจฉัยผูปวยท่ีมีอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล ดวยการ

เอ็กซเรยคอมพิวเตอรสมองและใหการรักษาดวยการใหยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา  

2. สงขอมูลของผูปวยจากหนวยรักษาอัมพาตเคลื่อนท่ี ผานระบบแพทยทางไกล (Telemedicine) เพ่ือ

ปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ ในการวินิจฉัยและรักษา รวมถึงการวางแผนเพ่ือเตรียมการรักษาดวยวิธีอ่ืนหากไม

สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดได 

3. การตรวจคาน้ําตาลในเลือด และคาการแข็งตัวของเลือด ณ จุดเกิดเหตุ  

4. การเปดเสนเพ่ือใหยาและสารน้ําทางหลอดเลือดดํา 

5. การชวยชีวิตข้ันสูง Advanced Cardiac Life Support (ACLS) กรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินกับผูปวย

ในขณะทําการรักษาและสงตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณและเวชภัณฑ 

1. อุปกรณการเคลื่อนยายผูปวย 

- เปลสําหรับเคลื่อนยายผูปวย แบบปรับได และสามารถยึดตรึงกับพาหนะ  

- แผนรองเคลื่อนยายผูปวย (Slide Board ขนาด 60 x 150 ซม.) 

- อุปกรณการดามและยึดตรึง (สาย / เข็มขัด รัดตัวผูปวย) 

- ผายกตัวผูปวย 

2. อุปกรณชวยหายใจ 

2.1 อุปกรณการใหออกซิเจนและการชวยหายใจเบื้องตน 

- อุปกรณชวยหายใจชนิดมือบีบ (self-inflating bag) สําหรับผูใหญ 

- Facial Mask สําหรับผูใหญ 

- Oxygen flow meter พรอมสายตอ 

- Oro pharyngeal airway สําหรับผูใหญ 

- ถังออกซิเจนขนาด 5 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบทอออกซิเจนไปปไลน  

- ถังออกซิเจนสํารองขนาดกลาง 1 ถัง 

2.2 อุปกรณใสทอชวยหายใจ (Endotracheal tube) 

- Laryngoscope (Handle และ blade) 

- Endotracheal tube สําหรบัผูใหญขนาดตาง ๆ  

- อุปกรณชวยในการใสทอชวยหายใจ ไดแก Stylet, Mcgrill forceps, K-Y jelly, Syringe ขนาด 10 ml., 

กรรไกรตัด plaster, กรรไกร sterile, ถุงมือปลอดเชื้อ, สาย suction 

2.3 เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเคลื่อนยายผูปวยในรถพยาบาล 

2.4 ชุดเครื่องดูดเสมหะท่ีสามารถเคลื่อนยายได  

2.5 หนากากพนยา 

3. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมือบีบติดผนัง 

4. เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ณ จุดเกิดเหตุ (POCT glucose) 

5. เครื่องตรวจระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด ณ จุดเกิดเหตุ (POCT INR) 

6. เครื่องฟงหนาอก (Stethoscope) 

7. ชุดตรวจตา (Ophthalmoscope) 

8. ไฟฉาย 

9. เครื่องกระตุกหัวใจ และติดตามสัญญาณชีพผูปวย (Defibrillator and monitor) 

10.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG recorder)  

11.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse Oximeter) 

12.เครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนยายได (Transfer monitor) 



13.กระดานปมหัวใจ (Cardiac board) 

14.เตียงชั่งน้ําหนัก 

15.นาฬิกาติดผนังสําหรับดูเวลาขณะปฏิบัติการ 

16.เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 

17.ยาและเวชภัณฑฉุกเฉิน 

- ยาสําหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Kit (รายการยาและเวชภัณฑในภาคผนวก) 

- ยาสําหรับการชวยฟนคืนชีพ CPR Kit (รายการยาและเวชภัณฑในภาคผนวก) 

18.อุปกรณใหสารน้ํา-ฉีดยา 

19.เครื่องใหสารน้ําอัตโนมัติ (Syringe pump, Infusion pump อยางละ 1 เครื่อง) 

20.อุปกรณปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

- ถุงมือ 

- Mask 

- ถุงขยะท่ัวไป และ ถุงขยะติดเชื้อ 

- ผากันเปอน 

21.อุปกรณควบคุมสถานการณ 

- กรวยจราจร 

- ไฟฉาย หรือไฟควบคุมจราจร 

- เสื้อสะทอนแสง 

- เทปก้ันการจราจร 

- นกหวีด 

- สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED 18 ดวง พรอมกลองเสียงลําโพง ขนาด 100 วัตต 

22.อุปกรณการสื่อสาร ไดแก วิทยุสื่อสาร อุปกรณสื่อสารผาน internet และระบบ telemedicine 

23.ถังดับเพลิงชนิด ABC 

24.อุปกรณสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง 

- เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง  

- ระบบจัดเก็บและรับสงภาพทางการแพทย 

- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมจอภาพ สําหรับสงภาพทางการแพทย 

- อุปกรณ Multi Cellular Router สําหรับเชื่อมตอระบบเครือขายกับทางโรงพยาบาล 

- อุปกรณประกอบสําหรับทําการ Teleconference video (กลอง และ ชุด Speakerphone) 

25.คูมือการปฏิบัติงาน (PROTOCOL) 

 

 

 



บุคลากรและหนาท่ีของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ หนวยรักษาอัมพาตเคล่ือนท่ี ประกอบดวย 

- แพทย 

- พยาบาล 

- นักรังสีการแพทย 

- พนักงานขับรถ 

 

1. แพทย : แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือ แพทยประจําบาน หรืออาจารยแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนาทีมปฏิบัติการ ควบคุมกํากับทีมในการเตรียมออกปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน

จนกระท่ังเสร็จสิ้นภารกิจ 

หนาท่ี 

1.1 รับขอมูลการออกปฏิบัติงานจากพยาบาลผูรับขอมูลจากศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ หรือ จากผู

ประสบเหตุโดยตรงผานระบบ call center (02-4198888) และพรอมออกปฏิบัติการภายใน 5 นาที 

หลังจากไดรับแจง 

1.2 พิจารณาและตัดสินใจในการออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ตามอาการ

ท่ีซักประวัติไดทางโทรศัพท 

- หากซักประวัติผูปวยแลวพบวาอาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ใหแนะนําผูปวย หรือญาติ 

หรือผูแจงเหตุ นําผูปวยสงโรงพยาบาลโดยตรง เพ่ือประโยชนและความปลอดภัยของผูปวย 

รวมท้ังแจงยกเลิกปฏิบัติการกับทีม และศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ เพ่ือใหรถพยาบาลฉุกเฉิน

นําผูปวยสงโรงพยาบาลโดยตรง 

1.3 ตรวจสอบเสนทางการเดินรถและชวยเสนอแนะกับทีมปฏิบัติการ 

1.4 ประเมินอาการและความรุนแรงของผูปวย ใหการรักษาเบื้องตนเพ่ือลดความรุนแรงของโรคท่ี

อันตรายอาจเสี่ยงตอการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 

1.5 ชวยเคลื่อนยายผูปวยจากรถพยาบาลฉุกเฉินมายังรถ Mobile Stroke Unit  

1.6 วินิจฉัยและรักษาผูปวยหลอดเลือดสมองเฉียบพลันตามแนวปฏิบัติการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง รวมถึงการใหยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา (iv-rtPA) ภายใตคําแนะนําจากอาจารย

แพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหลอดเลือดสมอง 

1.7 ใหขอมูลผูปวยและญาติเก่ียวกับโรคและการรักษา รวมถึงการขอความยินยอมในการรักษาพยาบาล 

1.8 ปฏิบัติงานรวมกับทีมโดยใหการดูแลผูปวย ตั้งแตแรกรับถึงสิ้นสุดกระบวนการเม่ือนําสงผูปวยสงถึง

ทีมผูใหการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช 

1.9 ชวยเคลื่อนยายผูปวยจากรถ Mobile Stroke Unit ไปสงยัง หอผูปวย Acute Stroke Unit หรือ 

หองตรวจโรคแพทยเวร-ฉุกเฉิน 

1.10 สงตอขอมูลการรักษา ณ จุดเกิดเหตุ และสิ่งท่ีเก่ียวของกับผูปวย ตอทีมแพทย/พยาบาล ท่ีดูแลรักษา

ผูปวย 



หนาท่ีพิเศษ 

1.11 ปฏิบัติหนาท่ีผูรับแจงเหตุ (call center) ลําดับท่ีสอง กรณีท่ีผูรับแจงเหตุลําดับท่ีหนึ่งติดภารกิจหรือ

สายไมวาง และปฏิบัติงานตามลําดับ ตั้งแตขอ 1.1 – 1.10  

2. พยาบาลวิชาชีพ  

คุณสมบัติ 

- มีอายุงานมากกวา 2 ป และผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง หรือ 

- พยาบาลท่ีมีประสบการณการทํางานในหอผูปวย Acute stroke unit มากกวาหรือเทากับ 5 ป 

- มีความรูความเขาใจในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  

หนาท่ี 

2.1 ตรวจสอบความพรอมของยา เวชภัณฑ และอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงานทุกเวร  

- แบบบันทึกจํานวนยาและ IVF (ดูในภาคผนวก) 

- แบบบันทึกความพรอมใชงานของอุปกรณทางการแพทย (ดูภาคผนวก) 

- การตรวจคุณภาพของเครื่องตรวจวัดน้ําตาลปลายนิ้ว (POCT glucose) และการถายโอนขอมูล 

วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และ 16.00 น.  

2.2 รับขอมูลการออกปฏิบัติงานจากศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ หรือ ผูประสบเหตุโดยตรงผานระบบ 

call center (02-4198888) และพรอมออกปฏิบัติการภายใน 5 นาที หลังจากไดรับแจง 

2.3 ซักประวัติและอาการของผูปวยจากผูแจงเหตุ (ตามแบบซักประวัติผูปวย ในภาคผนวก)  

- หากซักประวัติผูปวยแลวพบวาอาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ใหแนะนําผูปวย หรือญาติ 

หรือผูแจงเหตุ นําผูปวยสงโรงพยาบาลโดยตรง เพ่ือประโยชนและความปลอดภัยของผูปวย 

รวมท้ังแจงยกเลิกปฏิบัติการกับทีม และศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ เพ่ือใหรถพยาบาลฉุกเฉิน

นําผูปวยสงโรงพยาบาลโดยตรง 

2.4 แจงทีมปฏิบัติการ ผานศูนยแพทยศิริราช (โทร 99499) โดยศูนยแพทยจะโทรตามทีมปฏิบัติการ

ไดแก แพทย นักรังสีการแพทย และพนักงานขับรถ ใหมาพรอมกันท่ีรถ Mobile Stroke Unit  

2.5 แจงอาการของผูปวยใหแพทยทราบ พรอมท้ังเบอรโทรศัพทติดตอญาติ เพ่ือใหแพทยไดซักประวัติ

ผูปวยเพ่ิมเติม  

2.6 แจงสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ท่ีเปนจุดนัดหมายใหทีมทราบ  

2.7 ตรวจสอบเสนทางการเดินรถและประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ หรือ รถพยาบาล

ฉุกเฉิน เพ่ือกําหนดจุดนัดหมาย (สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ตามท่ีกําหนด) และแจงพนักงานขับรถให

นําไปยังจุดนัดหมาย 

2.8 ชวยเคลื่อนยายผูปวยจากรถพยาบาลฉุกเฉินมายังเตียงของรถ Mobile Stroke Unit พรอมชั่ง

น้ําหนักผูปวย 



2.9 ประเมินความปลอดภัยของสถานการณ ความรุนแรงของผูปวย และใหการพยาบาลเบื้องตนเพ่ือลด

ความรุนแรงของโรคท่ีอันตรายอาจเสี่ยงตอการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 

2.10 ติดตอหนวยเวชระเบียนเพ่ือออกเลขโรงพยาบาล (HN) ใหกับผูปวย (โทร. 97323, 99990, 97314) 

2.11 เตรียมเอกสารสําหรับขอความยินยอมในการตรวจการรักษา ณ หนวยรักษาอัมพาตเคลื่อนท่ี 

2.12 ใหขอมูลโรคและการรักษาตามขอบเขต รวมถึงใหคําแนะนําเก่ียวกับสิทธิ์การรักษา 

2.13 เตรียมอุปกรณและเปดเสนสําหรับการใหยาและสารน้ําทางหลอดเลือดดํา  

2.14 ใหการพยาบาล เฝาระวังอาการของผูปวยตั้งแตแรกรับถึงสิ้นสุดกระบวนการเม่ือนําสงผูปวยถึงทีม

ผูใหการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช 

2.15 แจงพนักงานขับรถ 

2.16 ติดตอหนวยรักษาความปลอดภัยของศิริราช (โทร. 97272) ใหเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถ Mobile 

Stroke Unit ในโรงพยาบาลศิริราช และแจงใหพนักงานขับรถทราบ 

2.17 ติดตอหนวยเคลื่อนยายผูปวย (โทร. 97324) ใหเตรียมพนักงานเคลื่อนยาย และถังออกซิเจน รอรับ

ผูปวยไปสงหอผูปวย Acute Stroke Unit หรือ ER  

2.18 ติดเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนยายไดกับตัวผูปวย และชวยเคลื่อนยายผูปวยจากรถ 

Mobile Stroke Unit ไปสงยัง หอผูปวย Acute Stroke Unit หรือ หองตรวจโรคแพทยเวร-ฉุกเฉิน  

2.19 สงตอขอมูลการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และสิ่งท่ีเก่ียวของกับผูปวย ตอทีมแพทย/พยาบาล ท่ี

ดูแลรักษาผูปวยขณะนําผูปวยสงโรงพยาบาล (สงตอขอมูลใหกับพยาบาลหนวยแพทยเวรฉุกเฉิน 

หรือหอผูปวย Acute Stroke Unit) 

2.20 สรุปขอมูลลงในใบบันทึกการออกปฏิบัติการ สมุดแจงเหตุ การสั่งการ 

2.21 จัดเตรียมยาเวชภัณฑ/ตรวจสอบสภาพอุปกรณ หลังใชงานใหอยูในสภาพพรอมใชงานตอไป 

- ตรวจสอบรายการยาและอุปกรณท่ีใชกับผูปวย และแจงหอผูปวย Acute Stroke Unit หรือ 

ER ทราบเพ่ือใหเบิกยาหรืออุปกรณคืนรถ Mobile Stroke Unit 

- แลกเปลี่ยนผากับหนวยงานท่ีรับผูปวย ไดแก ผายกตัวผูปวย ผาหม ปลอกหมอน 

- จัดอุปกรณภายในรถ Mobile Stroke Unit ใหเรยีบรอย  

หนาท่ีพิเศษ 

2.22 ปฏิบัติหนาท่ีผูรับแจงเหตุ (call center) ลําดับท่ีหนึ่ง และปฏิบัติงานตามลําดับ ตั้งแตขอ 2.2 

2.23 รับแจงเหตุจากศูนยแพทยกรณี Activate Stroke Fast Track จากหนวยงานในโรงพยาบาล 

- ลงบันทึกชื่อผูปวย HN สถานท่ีท่ี Activate ในสมุดรับแจง  

- กรณี Activate จากหอผูปวยในโรงพยาบาล (In-Hospital Stroke Fast Track) ใหติดตาม

ดูแลและชวยทําหัตถการ ณ หองเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง ตลอดจนสงกลับหอผูปวยใน

กรณีท่ีไมมีพยาบาลประจําหอผูปวยลงมากับผูปวยดวย อยางไรก็ตาม ใหถือการปฏิบัติหนาท่ี

ในหนวยรักษาอัมพาตเคลื่อนท่ีเปนภาระงานหลัก หากมีผูปวยเกิดอาการพรอมกัน  

-  



3. นักรังสีการแพทย  

หนาท่ี 

3.1 ตรวจสอบและทดสอบเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง และอุปกรณท่ีเก่ียวของใหพรอมใชงานทุก

วัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. 

3.2 รับแจงการออกปฏิบัติงานจากศูนยแพทยศิริราช และพรอมออกปฏิบัติการภายใน 5 นาที หลังจาก

ไดรับแจง  

3.3 ตรวจสอบเสนทางการเดินรถและชวยเสนอแนะกับทีมปฏิบัติการ 

3.4 เตรียมเปดเครื่องตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองและอุปกรณท่ีเก่ียวของ เม่ือรถจอด ณ จุดนัด

หมาย 

3.5 ชวยเคลื่อนยายผูปวยจากรถพยาบาลฉุกเฉินมายังรถ Mobile Stroke Unit ในกรณีทีเตรียม

เครื่องตรวจเรียบรอยแลว 

3.6 จัดทาผูปวยเพ่ือรับการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง 

3.7 ตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง  

3.8 สงภาพเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง เขา Application mRAY และระบบ SiPAC ของโรงพยาบาล 

ทันทีหลังตรวจเสร็จ เพ่ือใหอาจารยแพทยพิจารณาและใหคําแนะนําในการรักษา 

3.9 ชวยติดตอประสานงานกับเวชระเบียนในการออก HN ใหกับผูปวย (โทร. 97323, 99990, 97314) 

3.10 ติดตอหนวยรักษาความปลอดภัยของศิริราช (โทร. 97272) ใหเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถ Mobile 

Stroke Unit ในโรงพยาบาลศิริราช และแจงใหพนักงานขับรถทราบ 

3.11 ติดตอหนวยเคลื่อนยายผูปวย (โทร. 97324) ใหเตรียมพนักงานเคลื่อนยาย และถังออกซิเจน รอรับ

ผูปวยไปสงหอผูปวย Acute Stroke Unit หรือ ER 

3.12 ชวยเคลื่อนยายผูปวยลงจากรถ Mobile Stroke Unit  

3.13 ดูแลและติดตามการบํารุงรักษาอุปกรณเก่ียวกับเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง 
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3.14 ปฏิบัติหนาท่ีผูรับแจงเหตุ (call center) ลําดับท่ีสาม เม่ือลําดับท่ีหนึ่งและสองสายไมวาง หรือติด

ภารกิจไมสามารถรับโทรศัพทได โดยเม่ือรับโทรศัพทแจงเหตุใหขอชื่อและเบอรโทรศัพทของผูปวย

และผูแจงเหตุ เพ่ือแจง call center ลําดับท่ี 1 (พยาบาล) หรือ 2 (แพทย) ทันที เพ่ือใหติดตอ

กลับไปยังผูแจงเหตุ และพิจารณาตัดสินใจในการออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 



4. พนักงานขับรถ  

คุณสมบัติ 

- ไดรับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทยข้ึนไป 

- อายุไมต่ํากวา 25 ป แตไมเกิน 55 ปบริบูรณ 

- ไมเปนโรคใดโรคหนึ่งตอไปนี้ 

• โรคหวัใจ 

• โรคความดันโลหิตสูง ท่ีควบคุมไมได 

• โรคเบาหวาน ท่ีควบคุมไมได 

• โรคลมชัก 

• ตอหิน 

• ตอกระจก 

• โรคพารกินสัน 

• หรือโรคอ่ืนท่ีมีผลตอการตัดสินใจและสมาธิไมดี อันจะมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

• ไมติตสารเสพติดอันตราย 

• มีเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปทุกป 

- มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสําหรับบุคคลท่ัวไปหรือรถสาธารณะ 

- มีประสบการณการขับรถไมต่ํากวา 2 ป 

- มีเอกสารแสดงการผานการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 

- สามารถขับรถ 6 ลอได  

- ผานหลักสูตรฝกอบรมการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life Support)  
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4.1 ตรวจสอบสภาพรถใหอยูในสภาพท่ีพรอมในการออกปฏิบัติการไดอยางปลอดภัย  

4.2 ตรวจสอบสภาพ ความพรอมใชงานของรถ ท้ังกอนและหลังการใชงาน (ตามแบบตรวจสอบ

รถพยาบาลฉุกเฉินกอนออกปฏิบัติงาน ในภาคผนวก) 

4.3 ตรวจสอบวารถ และชิ้นสวนตาง ๆ ไดรัรบการตรวจสภาพตามกําหนด 

4.4 ตรวจสอบความเสียหายของรถใหไดรับการซอมใหอยูในสภาพดี ใชงานไดตามปกติ 

4.5 รับแจงการออกปฏิบัติงานจากศูนยแพทยศิริราช และพรอมออกปฏิบัติการภายใน 7 นาที หลังจาก

ไดรับแจง 

4.6 ตรวจสอบเสนทาง และขับรถเพ่ือพาทีมงานออกปฏิบัติงาน 

4.7 จอดรถในจุดจอดท่ีสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จัดเตรียมไวให พรอมท้ังเปดรถใหทีมนําเปลเคลื่อนยาย

มารับผูปวยท่ีรถพยาบาลฉุกเฉินนํามาสง 

4.8 เปดระบบจายกระแสไฟฟา เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณตาง ๆ บนรถได 



4.9 ตั้งสมดุลของรถ เพ่ือใหทีมทําการตรวจรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.10 ชวยยกเคลื่อนยายผูปวยข้ึนและลงจากรถ Mobile Stroke Unit 

4.11 ขับรถนําผูปวยและทีมกลับมาสงยังโรงพยาบาลศิริราช  

4.12 ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกตัวรถ 

4.13 ตรวจสอบเครื่องรับวิทยุสื่อสารและดูแลใหมีแบตเตอรี่เพียงพอสําหรับการใชงานตลอดระยะเวลา 

4.14 บันทึกเข็มไมลกอน-ขณะปฏิบัติงาน-หลังออกปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายการยาและ IVF ในรถโมบายสโตรคยูนิต  
รายการยาใน Stroke box 
  

1 Alteplase (Actilyse) 50 mg/ml 

2 ASA gr. V 

3 Clopidogrel (75) 

4 Chlorpheniramine  inj.  10 mg/ml 

5 Dexamethasone inj. 5 mg/ml 

6 Diazepam inj. 10 mg/ 2 ml 

7 Dimenhydrinate inj. 50 mg/ml 

8 ondansetron inj 4 mg/2 ml  (onsia) 

9 Metoclopramide inj. 1 mg/2 ml (Nausil) 

10 50% Glucose inj. 50 ml 

11 Insulin inj 

12 Nicardipine inj. 10 mg/10ml 

13 Nicardipine inj. 2 mg/2ml 

14 Labetalol inj. 25 mg/5 ml (Trandate) 

15 Vit K1 inj 10 mg/ml  

16 Profilnine inj 500 IU/5 ml 

17 Berodual neb. 2.5 mg/2.5 ml 

รายการยาใน CPR Box 

1 Adrenaline inj 1 mg/ml 

2 Atropine inj 0.6 mg/ml 

3 Amiodarone inj 150 mg/3ml 

4 10% calcium gluconate inj 10 ml 

5 2% lidocain inj 2 ml 

6  50% magnesium sulfate 2 ml 

7 7.5% sodium bicarbonate 50 ml 
 

รายการ IVF 

1 0.9 NSS 1000 ml 



2 0.9 NSS piggy bag 100 ml 

3 SWI 10 ml 

4 0.9 NSS 5 ml 

อุปกรณสําหรับเปดเสน (IV access) 

1 IV cath 20, 22, 24 อยางละ 

2 Extension with T 

3 Extension 1200 

4 IV set (terumo) 

5 Tegaderm 1624 

6 Transpore 1 inch 

7 Needle 18, 20, 23, 25 

8 Syringe 5, 10, 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายการอุปกรณสําหรับรถโมบายสโตรคยูนิต 

No รายการอุปกรณ 

1 พัดลมระบายอากาศ 

2 สัญญาณไฟแสงแดงและน้ําเงิน 

3 โคมไฟสปอรตไลทบนหลังคาดานหนาและทายสุดของรถ 

4 ไฟกระพริบบนหลังคารถดานซาย-ขวา ดานละ 3 จุด 

5 เตียงชนิดชั่งน้ําหนักได ยึดติดกับรถ (เตียง CT ปรับระดับข้ึนลงได) 

6 วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM พรอมอุปกรณ (วิทยุสื่อสาร) 

7 Intercom  

8 เครื่องตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร 

9 ชุดปองกันรังสี 3 ชุด 

10 ราวแขวนเสื้อตะก่ัวแบบติดผนัง 

11 แผน Carbon Fiber สําหรับรองตัวผูปวยเขาเครื่อง CT 

12 แผนรองคอผูปวย  

13 

ระบบรับสงภาพทางการแพทย  

Peplink Max HD2 LTE 

Ephiphan AV.io 4k 

Sante CT viewer (site license) 

Polycom Real Presence Desktop (windows 1 license) 

Team viewer Corporate License 

DICOM capacitor 

Dell P2418HT touch monitor 

Conference camera / Speaker phone  

PC Dell Optiplex Core i5, 8GB Ram, 512 GB SSD 

UPS 1 kVA 

14 

ระบบ Telemedicine 

กลอง 

tablet สําหรับควบคุมกลอง 



จอภาพ LED 

จอภาพ LED 

15 Defibrillator (with bedside monitor and EKG recoder) 

16 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง 

17 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเปา 

18 เครื่องชวยหายใจ  

19 เครื่องดูดเสมหะชนิดไฟฟา / แบบเคลื่อนท่ีได 

20 Infusion pump 

21 Syringe pump 

22 POCT glucose พรอม strip 

23 POCT INR พรอม strip 

24 opthalmoscope  

25 แผนรองปมหัวใจ 

26 ทอออกซิเจน 

27 ระบบ pipe line 

28 ถังออกซิเจนขนาด 5 ลูกบาศกเมตร 

29 

อุปกรณใสทอชวยหายใจ 

Laryngoscope 

Blade ผูใหญ แบบตรง / โคง 

Endotracheal tube  

No 7, 7.5, 8 อยางละ 2 อัน 

stylet เบอร M 2 อัน 

McGrill forcep 

K-Y jelly 

Syringe 10 cc 1 อัน 

พลาสเตอรสําหรับติด tube 

cord tape 

ถุงมือปลอดเชื้อ ขนาด S M L อยางละ 2 คู 

Suction set No. 12, 14 อยางละ 5 



Stethoscope 1 

อุปกรณชวยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu bag) 

พรอมสายตอออกซิเจน 

Facial mask สําหรับผูใหญ เบอร 3, 4 อยางละ 1 

Oro pharyngeal airway 

30 

อุปกรณเคล่ือนยายผูปวย 

Hard Collar  

Pad slide 

สายรัดตรึงลําตัว 3 เสน 

ท่ียึดตรึงศีรษะ 1 คู 

เปลเคลื่อนยายท่ีสามารถเขาเครื่อง CT ได 

รม 

31 

อุปกรณปองกันการติดเช้ือ 

ถุงมือปราศจากเชื้อ / ถุงมือสะอาด 

Mask  

เสื้อกาวน / แวนตา 

น้ํายาลางมือ 

Alcohol gel 

กลองท้ิงเข็ม 

ถุงแยกขยะติดเชื้อสีแดง 

ถุงขยะท่ัวไป 

32 เกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ี  

33 อุปกรณแขวนน้ําเกลือ 

34 ถังดับเพลิง CO2 

 


